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Termo de Referência

Processo..: 23081.011634/2013-63 322 / 2013 Data da Emissão: 03/09/2013Pregão SRP

Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 17/09/2013 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 ENDOSCÓPIO RÍGIDO AUTOCLAVÁVEL/ DE VISÃO FRONTAL 0°,/  Ø 10MM DE 
DIÂMETRO / 31CM DE COMPRIMENTO/ SISTEMA ÓTICO AVANÇADO COM  
LENTES EM FORMA DE BASTÃO. SISTEMA COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO 
KARL STORZ.

Unidade ________________ _____________3,0015.474,0000

2 ENDOSCÓPIO RÍGIDO AUTOCLAVÁVEL / 30°/  Ø 10MM DE DIÂMETRO E 31CM DE 
COMPRIMENTO/  SISTEMA ÓTICO AVANÇADO COM LENTES EM FORMA DE 
BASTÃO. SISTEMA COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO KARL STORZ.

Unidade ________________ _____________3,0015.719,0000

3 ENDOSCÓPIO RÍGIDO AUTOCLAVÁVEL/  30°/   Ø 10MM DE DIÂMETRO E 42CM DE 
COMPRIMENTO/ SISTEMA ÓTICO AVANÇADO COM LENTES EM FORMA DE 
BASTÃO.  SISTEMA COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO KARL STORZ.

Unidade ________________ _____________3,0017.255,0000

4 ENDOSCÓPIO RÍGIDO AUTOCLAVÁVEL/ 15°/   Ø 4MM DE DIÂMETRO E 17CM DE 
COMPRIMENTO/ OCULAR EM 45º E COM SISTEMA ÓTICO AVANÇADO COM 
LENTES EM FORMA DE BASTÃO.  SISTEMA  COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO 
KARL STORZ.

Unidade ________________ _____________3,0010.482,0000

5 ENDOSCÓPIO RÍGIDO AUTOCLAVÁVEL/ 30°/   Ø 4MM DE DIÂMETRO E 30CM DE 
COMPRIMENTO/ SISTEMA DE AMPLIAÇÃO DE IMAGEM DE 1 E 80 VEZES E COM 
SISTEMA ÓTICO AVANÇADO E LENTES EM FORMA DE BASTÃO.  SISTEMA 
COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO KARL STORZ.

Unidade ________________ _____________3,0013.883,0000

6 ENDOSCÓPIO RÍGIDO AUTOCLAVÁVEL/ 30°/   Ø 4MM DE DIÂMETRO E 30CM DE 
COMPRIMENTO/ SISTEMA ÓTICO AVANÇADO COM LENTES EM FORMA DE 
BASTÃO.   SISTEMA COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO KARL STORZ.

Unidade ________________ _____________3,0014.629,0000

7 ENDOSCÓPIO RÍGIDO AUTOCLAVÁVEL/ 45°/   Ø 10 MM DE DIÂMETRO E 31 CM DE 
COMPRIMENTO/  SISTEMA ÓTICO AVANÇADO COM LENTES EM FORMA DE 
BASTÃO.   SISTEMA COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO KARL STORZ.

Unidade ________________ _____________3,0015.769,0000

8 ENDOSCÓPIO RÍGIDO AUTOCLAVÁVEL/  0°/  Ø4MM/ 18 CM DE COMPRIMENTO /   
SISTEMA ÓTICO AVANÇADO COM LENTES EM FORMA DE BASTÃO. SISTEMA 
COMPATÍVEL COM A  MARCA APROVADA BWA KARL STORZ ( MODELO PARA  A 
ESPECIALIDADE DE OTORRINO). 

Unidade ________________ _____________4,0010.751,0000

9 ENDOSCÓPIO RÍGIDO AUTOCLAVÁVEL/ 30º/  Ø4MM/ 18CM DE COMPRIMENTO / 
SISTEMA ÓTICO AVANÇADO COM LENTES EM FORMA DE BASTÃO / SISTEMA 
COMPATÍVEL COM A MARCA APROVADA BWA KARL STORZ ( MODELO PARA A 
ESPECIALIDADE DE OTORRINO).

Unidade ________________ _____________4,0011.072,0000



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

10 ENDOSCÓPIO RÍGIDO  AUTOCLAVÁVEL/  45º/  Ø4MM DE DIÂMETRO / 18CM DE 
COMPRIMENTO / SISTEMA ÓTICO AVANÇADO COM LENTES EM FORMA DE 
BASTÃO. SISTEMA COMPATÍVEL COM MARCA APROVADA BWA KARL STORZ 
(MODELO PARA A ESPECIALIDADE DE OTORRINO).

Unidade ________________ _____________4,0011.072,0000

11 ENDOSCÓPIO RÍGIDO AUTOCLAVÁVEL / 70º/  Ø4MM/ 18 CM DE COMPRIMENTO / 
SISTEMA ÓTICO AVANÇADO COM LENTES EM FORMA DE BASTÃO. SISTEMA 
COMPATÍVEL COM MARCA APROVADA BWA KARL STORZ (MODELO PARA A 
ESPECIALIDADE DE  TRAUMATO).

Unidade ________________ _____________2,0011.072,0000

12 CABO DE FIBRA ÓTICA PARA ENDOSCÓPIOS/ Ø 4,8MM DE DIÂMETRO/  250 CM 
DE COMPRIMENTO/  AUTOCLAVÁVEL/ MARCA KARL STORZ OU COMPATÍVEL 
COM TORRE DESTA MARCA.

Unidade ________________ _____________4,003.925,0000

13 CAIXA PERFURADA PRÓPRIA PARA ACONDICIONAMENTO E QUE SEJA 
COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE ENDOSCÓPIO. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 446 X 90 X 45 MM.

Unidade ________________ _____________14,001.073,0000

14 CAIXA PERFURADA PRÓPRIA PARA ACONDICIONAMENTO E QUE SEJA 
COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE ENDOSCÓPIO. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 321 X 90 X 45 MM.

Unidade ________________ _____________11,001.000,0000

15 CAIXA PERFURADA PRÓPRIA PARA ACONDICIONAMENTO E QUE SEJA 
COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE ENDOSCÓPIO. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 520 X 90 X 45 MM.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

2. OS ENDOSCÓPIOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM OS DEMAIS 
ASSESSÓRIOS DA MARCA STORZ QUE JÁ EXISTEM NO HUSM.

4.SERÁ CONSIDERADA VENCEDORA A EMPRESA QUE OFERTAR O MENOR 
PREÇO DE ENDOSCÓPIOS, QUE DEVEM SER TODOS DA MESMA MARCA.

5. OS MATERIAIS PODERÃO SER ADQUIRIDOS NO TODO OU EM PARTES 
CONFORME A NECESSIDADE DO HUSM.

Unidade ________________ _____________3,001.281,0000
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______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


