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Termo de Referência

Processo..: 23081.016333/2013-26 401 / 2013 Data da Emissão: 29/10/2013Pregão SRP

Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 13/11/2013 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Sistema conjunto de Radiografia Digital Portátil, com imagens capturadas por placa tipo 

"flat panel" conectada a um computador.  Com os seguintes componentes e funções de 

trabalho:  Equipamento de raios-x em monobloco portátil de alta frequência, 

desempenho de 100 kV max e de 30 mAs;  Sistema de chave seletora rotativa de kV e 

mAs; Display de LEd de 7 segmentos de kV e mAS com dois feixes de laser que 

identifique o centro do campo radiográfico e distância da imagem ao ponto (SID), 

mesmo sob a luz do sol;   Chassi digital de aproximadamente 25x30 cm para aquisição 

de imagens, fluxo de trabalho e diagnósticos dentro de um só software; Display 

automático com as técnicas de raio x (KV e mAs), com ajuste automático em caso de 

sob ou sobre exposição e opção para armazenar procedimentos repetitivos como 

"macros"; Com modo "retomar" para refazer um exame sem interromper o fluxo de 

trabalho;  Guia para posicionamento radiológico integrado possibilitando o 

posicionamento correto para cada procedimento;  Função para medição incluindo 

ferramentas especializadas em ortopedia;  Gravação de CDs para pacientes/clientes;  

Sistema de arquivamento de imagens/pacientes com função para buscas; com software 

integrado para manutenção remota;  Componentes necessários, incluindo os cabos e 

acessórios alojados numa maleta.

Voltagem: 220 volts ou bivolt.

Obs: - As firmas ofertantes deverão enviar catálogos ou folders com fotos, identificando 

os componentes e acessórios que acompanham o aparelho;

        - Identificar a garantia do equipamento;

        - Deverá vir acompanhado de manuais de funcionamento;

        - Entrega diretamente no setor de patrimônio da UFSM;

        - A firma vencedora deverá fazer um teste e orientações de funcionamento do 

aparelho, junto ao setor de radiologia do Hospital Veterinário Universitário (UFSM), 

quando o mesmo tiver liberado para uso.  Este teste deverá ser feito pela empresa ou 

firma especializada, indicada pela mesma.                                       

Embalagem ________________ _____________1,00235.000,000
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Termo de Referência

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


